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Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe-Miasto n/P

  Nr ref. postępowania     ZP,PN/ 7 / 2009

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie Przeglądu technicznego i konserwacji sprzętu medycznego , laboratoryjnego i technicznego zainstalowanego w SP  ZOZ Nowe-Miasto n/P

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 8 i załącznika nr 3 i 4 SIWZ . Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 8 - Harmonogram przeglądów sprzętu i aparatury medycznej podlegającej przeglądowi i konserwacji (GUR) w latach 2009-2011 

                                                                                                                                                                Załącznik nr 8 do SIWZ

                                        HARMONOGRAM     PRZEGLĄDÓW    SPRZĘTU    I    APARATURY

                                        MEDYCZNEJ   PODLEGAJĄCEJ PRZEGLĄDOWI  I  KONSERWACJI

                                        [ GUR ]  W  LATACH 2009-2011  

L.p.
                           Nazwa urządzenia
                                                                Okres przeglądu
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 1.
Aparaty do znieczulania ogólnego
  
 
X 
 
 



 X







  2.
Autoklawy
  
  


X
  

 


  





  3.
Aparaty EKG



  X



 

X
 
 






  4.
Aparatura USG oraz Dedektory tętna płodu i inne




 X


 


 X







  5.
Analizatory sodu i potasu 




   X





 X







  6.
Diatermie chirurgiczne oraz  Stymaty



   X



 
x


  






  7.
Destylatory




  

X
 

  

  






  8.
Defibrylatory





  X



  X



  




  9.
Fotometry





  X




   
X






10.
Monitory płodu



  X



  
X


   






11.
Inkubatory



  X



 
 X



   X





12.
Kardiomonitory



  X
 


  
 
 x
 
 
 





13.
Pulsoksymetry




   


X
 
  








14.
Pompy infuzyjne


  X





   X







 15.
Respiratory



 X



 

x
 
 






 16.
System nadzoru kardiologicznego



  X



  X



  




 17.
Wytwornice pary





 X



 
 X







 18.
Aparaty EKG





 X



  X



  




 19.
Wirówki laboratoryjne, Cieplarki i Suszarki laboratoryjne



 

X


   
 






20.
Zestawy reanimacyjne

 X



 
X

 
 






21.
System ciśnieniowy 






X









22
Analizatory Laboratoryjne




X




X






23
Sprzęt okulistyczny




X











24
Stoły i Lampy operacyjne


X



X









                                                                                                           Dyrektor

sporządził : Waldemar Wejgt                                                                                  Tomasz Skura

                                                                                                                ............................................................                                                                                                                                                                              

                                                                                                ( podpis Kierownika zakładu)

W związku z modyfikacją załącznika nr 8 ulegają zmianie zapisy zadania nr 1 -załącznik nr 3 i zadania nr 2 – załącznik nr 4 SIWZ. W załączniku nr 3 ulegają zmianie następujące pozycje: 

3  i16 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 2 

4 ,8 i17 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4 ,

5,31 i 39 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4,

6, 28 i29 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4,

9,15 i 30 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4,

11 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4,

7 i12 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4,

14 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4, 

23 i 42 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4,

32 , 40 i 43 gdzie w kolumnie 5 tabeli winno być 4.

W załączniku nr 4  ulegają zmianie następujące pozycje :

1 ,2 i 4 gdzie w kolumnie 5 tabeli we wszystkich pozycjach winno być 2.

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 21.07.2009 r do godz.9:30 W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2009 r o godz 10:00

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Z poważaniem

   Dyrektor

Tomasz   Skura
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