Dotyczy: Zakup oraz dostawa aparatu RTG Jjezdnego oraz zakup i dostawa aparatu USG.

Uprzejmie informujemy, iz pobralismy specyfikacje istotnych warunkow zamdwienia w
w/w postgpowaniu., Na podstawie art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zaméwier Publicznych
z 22.01.2004 (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm,} oraz zapiséw specyfikacji prosimy o
odpowiedz na ponlisze pytania.

Zwracamy sie z proéba do Zamawiajacego o odpowied? na nastepujace pytania:

Czeéd I ~ instrukcia dia wykonawesdw

1. Czy Zamawiajgcy wydtuzy termin wykonania zamdwienia - ,,dostawa w ciggu
30 dni od zawarcia umowy"” zamiast ,dostawa w ciagu 7 dni od zawarcia
wmowy”,

Jest to spowodowane potrzeby sprowadzenia aparatu RTG jezdnego z zagranicy.

Zalagcznik 44
Punkt IL.2
2. Czy Zamawlajacy dopusci, aby czestotliwosé generatora wynosita 100 kHz?

Punkt 11.7
3. Czy Zamawiajacy dopusci, aby zakres czasu ekspozycji wynosit od 3ms do 1,5s?

Punkt IL.10
4. Czy Zamawiajgacy dopusci 240 programéw anatomicznych w polskiej wersji
jezykowej?

Punkt IX1.8
5. Czy Zamawiajacy dopuéci aparat bez mozliwosc odczytu i korekty ustawier
parametrow ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy?

Punkt IV.5
6. Czy Zamawiajgcy dopuscl aparat o wadze 170kg?

Punkt Iv.7
7, Czy Zamawiajacy dopusci aparat, ktérego minimalna odlegto$C ognisko podioga
wynosi 49,5 cm?




dotycry: zakup i dostawa aparatu jezdnego RTG
ZP08/2013

Szanowni Panstwo,
uprzejmie prosimy o odpowiedZ na poniZsze pytania:

" 1. - Czy Zamawisjgey zgodzi sie na wydiugenie terminu dostawy do 4 tygodni?

2. Cry Zsmawisjgcy dopusei aparat o wadze 195 kg? Aparat z wezystkimi kélkami skretnymi,
intwo prowsdzi sie miedzy lozkasmi w warunkasch sali chorych. Z apartaem Iatwo moins
przemifeszezad sig po obickeie spaitsinym, pokonuje nieréwnosci i swobodnie miedci sig do windy.

3. Czy Zamewiajgcy dopusci aparat, ktbrego czgstotliwof¢ generstorn wynosi 100 kHz?

4. Czy Zamawisjgey dopuscei spsrat, Kibrego zakres mAs wynosi 6,2-2007

5. Czy Zamewinjgcy dopuic] aperst, ktdrego zakres czasu elapozycji wynosi 1,1 ms ~ 4s?

6. Cry Zemawiajycy dopudei sparst, ktérego zakres pradu wynosi 50-450 mA?

7. Cry Zamawirjgey dopusei aparst bez modiwoscl odczytu i korekty ustawiefi parametrow
ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitn ns obudowie lampy. Paramter ten nie wnosi zadnych
dodatkowych korzysci z diagnostycznego punktu widzenia,

8. Czy Zamawiajycy dopusei sparst z ruchem monobloku/lampy wokél anods/katoda w
zakresie 150 stopni?




4.

Znale Sprawy: ZP 08/3013

ZAPYTANIA
Dotyczy Praetarg nieugranlczonego na zakup i dostawe aparaty RTG jezdnego oraz na
zalep | dostawe sparatu Usg

Dotyczy Zaf‘qcxnika 4B do s1wz +Opis techniczny paraty uftrasunograﬁcznego”
Czy ZamawiaJaCy dopusci Wysokiej klasy aparat ulrrasonograficzny % dynamika systemu 170087

Pytanie 2
Dotyczy Zal_aanika 4B do S1wz ~Cpis techniczny aparaty uitrasoncgraﬁcznego"

Cazy Zamawiajqcy dopusci wysokiej kiasy aparat uitrasonograﬁczny 0 wadze wraz 7 drukarkg medyczng
nie Przekraczajacy 75kg?

Dotyczy Zatgeznika 48 do Stwz ~Opis techniczny aparatu u!trasonograﬁcznego" pkt.I1

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej kiasy aparat uftrasonograﬁc:zny z maksymalng czgstotliwoscia
odswiezania Frame rate dia obrazu 2D 650 obr/s?

Dotyczy Zalaeznika 4B tio SIWZ ,0pis techniczny aparaty u!trasonograﬁcznego" pkt.I1
tryby Pracy aparaty;

Cay Zamawiajacy doputci wysokiej kiasy aparat ultrasnnOQraﬁczny ktory nie pasiada funkcjl HPRE
hatomiast Posiadajacy mozliwodc rozbudowy o obrazowanie kontrastowe oraz w standardowe;
konfiguracii Tissue Harmonic Imaging pozwalajace na uzyskanie lepszej Jakosci obrazy anizel: 2a
POMocy HPRF?

Pytanie 5
Potyczy Zajacenika 4B do Siwz ~Opis techniczny aparaty uitrasonograﬂcznego” pkt.Ix
tryby pracy aparatu:

Cay Zamawiajqcy dopugci wysokiej kiasy aparat u!trasonograﬁczny W Ktorym zakres regulacii kata
korekgii Przeplywu w bramce Cyy Doppler wynasi +/-60 stopni?

Pytanie 6

Dotyczy Zalgeenina 48 do S1wz ~Opis techniczny aparaty ultrasonograﬁcznego” pkt. 111
Glowice G

Czy Zamawiajacy dopusci WYsOKigj klasy aparat ultrasonograficzny 2 modliwoscig rozhudowy o glowlce
endowaginaing, ktdrej pole widzenia Wynosi 150 stopni?

Pytanie 7
Dotyczy zapiséw umowy § 2 ust, 1
Czy Zamawiajacy wydiuty termin realizacyl zaméwienia do 3 tygodni od dnia Zawarcia umowy?




Pytanic 8
Dotycay Zapisdw UMowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgade na ZMmigne istnigjgeego 2apisu na nastepujgcy:

wWraz dostarczona 128078 Wykonawes prredidada w JRzyku poiskim {w wersji Fapierows
i elektronicznej) wszystkie bedace w Jego  posiadaniu niezbedne dokumenty Preengszace ng

Iy

ngawlajqcego wiasnosé Zeczy, Jak te; wszefkie instrukege, certyfikaty

Pytanie ¢
Dotyezy Zapisduy Umowy § 5

Cry ZamawiajaCy Wyrazi 290de na wprowadzenio dodatkowego ustepy o hastepujace] tresc:

«W praypadky awloki w platnosciach 2 kolejnych rat cala naiesnose Staje sie 7 odry Wymagalna'?

Pytanie 10

Dotyczy zapisgw umowy § 5

Cry Zamqwiajacy Wyrazi zgode na Wprowadzenie dodatkowego ustepu o nasiepujace; tredei,

D0 mementy Uregulowanla calosc haleinosci prredmiot Umowy pozostaje wiasnoscia Wykonawey?

Pytanje 11
Dotyczy 2apisow umowy § 7 ust, 1
Czy Zamawlajgey wyrazl zgode na 2mniejszenie wysokoée kary umownej 7 0,59% na 0, 1%?

Pytanie 12

dnia zajscia Zdarzenia stanowigeego podstawe odstapienia od umowy, pomimo Wezedniejszego
wezwania do realizacji umowy”,

Pytanie 13

Dotyczy zapisdw umowy § 12

Cry Zamawiajgcy wyrazi zgode na Zmiane zapisy:

«Wykonawey nie SHZy prawo zbycia bey 2gody Zamawiajacego wierzytelnogci wynikafacych 2 realizac
niniejszaj umowy. Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie odmowic”,

Pytanie 15
Dotyczy Zalacznika nr 5 - Warunki gwarangji i serwisy gwarancyjnego dia Pakiaty 4y
W powiazaniy Opisem technicznym aparatu u!trasonograﬁcznego, punkt VII tabej; ~Czas
reakcji serwisu od chwili zgloszenia usterkl”

Cay Zamawiajgcy Wyrazi 2gode na wydiuzenie czasy rozpoczecia prac naprawazych od chwili
zgloszenia awarii 7 12 do 48 godzin w dni robocze?

Pytanie 16 ‘
Dotyczy Zatacznika nr 5 — Warunkj gwarancji | serwigy gwarancyjnego dla Pakietu 4p

Zamawiajacy wydiuzy czas usuniqcia usterek fub wag pPrzedmioty zaméwienia 2 12 godzin do 5
dni roboczych oraz wyrazl zgode na dostarczenie aparatu zastapcragg w przypadiu Naprawy trwajgce;
powyiej 7 dnj roboczych?

Pytanie 17

C2Zy Zalacznika nr
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przediuiente okresy gwarancii o czas Przerwy w eksploatacy;
W przypadku gdy naprawa trwa powyiej 5 dni rebaczych?




Pytanie 10

Dotyezy Zatacznika nr 8~ Warunki gwarandi | serwlsy gwarancyjnego dla Pakiety 4h

Cay Zamawiajacy wyrazi zgode na Zmiane  zapisy dotyezgoego Istotnej  awaryjnotei sprzety
nia nastenyjacy:

«TTzykrotna Raprawa tego samego istotnego eiementu/podzespofu dostarczonego przedmiolu umowy,
pozwaly Zamawiajacemu na Zadanie wymiany tego elementy na nowy wolny od wad"”




Do : Posty nie o udzielenie Zamowienia na zakun _i,.QOMQp_ﬁlﬂiiﬁﬁ_i@mm
zakup i dnstawe abaraty USG
ZR&L@;@JM:WZ?_Q:S@@L_... Ny

Szanowni Pafstwo,
:;rb nawigzaniu do ogtoszonago przetargu o dostewe i, aparatu UsG cheiglibyémy zadac pytania
t. SIwz:

Pyt dot. STwz — Zatacznilt nr 48, phir

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferovwenia WYSOKiG! Klasy aparatu na czterech koloch w tym
awoch skretnych | 2 mozliwosciy biokowaniz, poslataiavego 24.576 niezaleznych kanatow nadawczo.
odbiorezych, posiadajacego dynarnike 210 g ORI wage aparaty 7 drukarkg ok, 65 kg i ktory posiada
wigle parametréw ZRACIQC0 prrewyiszaiacyh nasamstny minimaing ckreslone w siwz?

Pyt dot. SIWZ ~ Zatacznil nr 48, pkt. 1)

Czy Zamawiajacy Wyrazi zgoade ns zaoferowsrie wisoldej kiasy aparatu posiadajacego zakres
powigkszania obrazu ponad do 30 razy (w tym powiekszania obrazy 1Zeczywistego 8x natomiast
zamrozonego ponad 30x), posiadajacego crentathiwoid odéwiezania w trybie B-Mode 495 obr/sek oraz
kat korekeji +/-75 stopm?

Pyt dot. SIWZ — 2aigcznik nr 48

Tryby wyspecyfikowane przex Zamawiajaceno i Memode anatomiczny, Doppler fal ciaghej oraz
aplikacia do badan echokardiograficzny<®:  dorosiyeh s te funkde stosowane w  badaniach
kardiologicznych (echo serca), do korych shiin giowice sektorowe Phased Array - kardiologiczne,
Aparat wyspecyfikowany przez Zamawiaincens nie wYmags w aparacie takich glowic w standardzie a
nawel w mozliwosciach rozbudowy, zatem pene orrogramowanie kardiologiczne 2 ekg oraz Doppler
Clagly, anatomiczny M-Mode Cy te2 rapotty kardioknicne nie beda wykorzystywane w czaste
normalnej pracy przy uzyciu glowlc kidre «; WYMAdane przez Zamawiajacego w standardzie czyli
endovaginalnej, liniowej i convex,

W awiazku z checig doprecyzowania usrozegdtowioma preedmioty zamowienia pragniemy zaac

nig;

w Zamawinjacy wyrazi zgode na zaoferowame wysokiel kiasy aparatu USG nie posiadajgrego w
standardzie ale oczywiicic na dzier skiaceris ofert postadajacego modiiwodc rozbudowy o petne
oprogramowanie kardiologiczne 2 Dopplerem Claghm, modutem BXG | anatomicznym M-mode?

Pyt dot. SIWZ - Zataeznik nr 4B, pkt.I1)

W celu doprecyzowania i uszczegdlowienia preedmiotu zamowienia prosimy o potwierdzenie, ze brak
stowa ,minimum® przed zakresem czestotliwede glowie {convex, finiowej i endovaginainej) jest
oczywista omylky plsarska, bowiem gowice nosiadaiace szerszy (2 tym samym lepszy) zakres niz

wymagane speinig minimaine wymogi Zamawisiacens.




Pyt dot. SIWZ - Zalacenil or 4B, pki.v

Czy Zamawiaigcy wyrazi zgode na zaoferomw e wwsokie: lasy aparatu nie posiadajacego prrycisku
szybkiego dostepu (na Klawiaturze) do porstmenvsh nopsisrow polozniczych (min. CRL, BPD, HC,
AC, PL, AFI, GSD,OFD)?

Pyt dot. SIWZ — Zalacznik ar 48, pkt.v

Cey Zomawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanle wystkiej kiasy aparatu posiadajgoego dysk twardy o
pojemnosci 250GB z mozliwodcia podpiecia dodatkowego dysku zewnetrznego oraz posiadajgeego

& funkcie - tzw. Cine Loop dwustopniowa (wytéir rakezy od operatora): podreczna pojemnost 400

- obrazow oraz zawansowana skwizycia sekwencyi do 15 000 obrazéw?

Pyt dot. SIWZ ~ Zalgeznik nr 4B, pit.y

Prosimy © potwierdzenie, ze Zamawiajacy noprier zapls w Zataczniku 4B pkt.V wymayge aby aparat
posiadal w standardzie modu Dicom - karie sigciowa 1 peine wsparcie standardu DICOM 3.0 {m.in,
“ Store SCU, Media Exchange, Worklist, Frint, sMeps, Morage Commitment) wraz z mozliwosciy

podaczenia systemu do sieci szpitaine) DICEM,
Pyt dot. STWZ, 1.7

Czy Zamawiajaty wyrazi zgode na wydhgenie tarminy dostawy aparatu USG do 30 dni pod warunkiem
wstawienia aparatu zastepczego w praypaciu prrecluzenia sie dostawy ponad wymagane 7 dni?

Jest to podyktowane koniecznodcia sprowatzanis nowego aparaty (produkowanego specialnie dla
danego kiienta) od producenta 2 Zagranicy, oo w awlazku 2 sezonem uriopowym moze ale nie muysi
trwal ponad 7 dni, natomiast zapewniar aparar rastgncay te] samej lub wysszej klasy na czas
oczekiwania na aparat whadciwy.

il




Znak sprawy: ZP 08/2013

ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup | dostawe aparatu RTG jezdnego oraz na
zakup [ dostawe aparatu USG

Pytanie 1
Botycry Zalgcznike 4B do SIWZ ,Opis techniczny aparatu ultrasonograeficznego”
Czy Zamawisigcy dopusdci wysokiej kiasy aparat ultrasonograficzny z dynamikg systemu 170dB?

Pytamnic 2

Dotyery Zalzoznike 4B do SIWZ ,Opls techniczny aparatu ultrasonograficznego”

(zy Zemawiajacy gopusci wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o wadze wraz 2 drukarkg medyczng
nie przekraczajaca 75kg?

Pytanie 2

Dotyczy Zalacznike 4B do SIWZ ,Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.Xr
tryby pracy apsratul

Czy Zamawigjacy dopusci wysokiej klasy aparat ultrasonografizny z maksymalng czestotiiwoéciz
odswiezZania Frame rate dla obrazu 2D 650 obr/s?

Pytanie 4

Dotyczy Zatgcznika 4B do SIWZ ,Opis techniczny aparatu ultrasonograficznegc” pkt.XI
tryby pracy aparatu:

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny ktdry nie posiada funkcji HPRF
natomiast posiadajgcy mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie kontrastowe oraz w standardowej
konfiguracji Tissue Harmonic Imaging pozwalajace na uzyskanie lepszej jakosci obrazu anizeli za
pomoca HPRF?

Pytanie 5

Dotyczy Zaigcznlka 48 do SIWZ ,Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II
tryby pracy aparatu: .

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w ktdrym zakres regulacji kata
korekcji przeplywu w bramce CW Doppler wynosi +/-60 stopni?

Pytanie 6

Dotyczy Zalacznika 4B do SIWZ ,Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt, 111
Glowice G

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej kiasy aparat ultrasonograficzny z moziiwoscia rozbudowy o glowice
endowaginaing, ktdrej pole widzenia wynos! 150 stopni?

Pytanie 7
Dotyczy zapiséw umowy § 2 ust, 1
Czy Zamawiajacy wydtuzy termin realizacji zamdwienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy?




Pyianie 8

Dotyczy zapiséw umowy § 2 ust, 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane istniejaoego zapisu na nastepujacy:

«Wraz z dostarczong rzecza Wykonawca przedkiada w jezyku polskim (w wersji papierowej
i elektronicznej) wszystkie bedace w jego posiadaniu niezbedne dokumenty przenoszace na
Zamawtajacego wiasnosc rzeczy, jak tez wszelkie instrukcje, certyfikaty
i inne dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu prawidtowa jego obstuge”,

Pytanie 9

Botycry zaplstéw umowy § 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie dodatkowego ustepu o nastepujacej tresci:

~W przypadku zwiloki w platnoéciach 2 kolejnych rat cata nalezno$c staje sie z géry wymagalna™

Pytanie 10

Dotycezy zapiséw umowy § 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie dodatkowego ustepu o nastepujgcej tresci:

~D0 momentu uregulowania catosci naleznoéci przedmiot umowy pozostaje wiasnoscig Wykonawcy”?

Pytanie 11
Botyczy zapisdw umowy § 7 ust, 1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Pytanie 12

Dotyczy zapiséw umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane istniejacego zapisu na nastepujacy:

Zamawiajgcy moze odstapic¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim umowa nie
zostata jeszcze zrealizowana, w przypadku gdy opdznienie w zakresie dostawy przekroczy 15 dni od
dnia zajcia zdarzenia stanowigcego podstawe odstapienia od umowy, pomimo wczesnigjszego
wezwania do realizacji umowy”.

Pytanie 13
Dotyczy zapisow umowy § 9 ust, 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokodci kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Pytanie 14

Dotyczy zapiséw umowy § 12

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu;

~Wykonawcy nie stuZy prawo zbycia bez zgody Zamawiajacego wierzytelnosci wynikajacych z realizacji
niniejszej umowy. Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie odmowic”,

Pytanie 15

Dotyczy Zalacznika nr 5 — Warunki gwarancji | serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b
w powiazaniu.z Opisem technicznym aparatu ultrasonograficznego, punkt VII tabeli ,Czas
reakcji serwisu od chwili zgloszenia usterki”

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydiuzenie czasu rozpoczecia prac naprawczych od chwil
zgtoszenia awarii z 12 do 48 godzin w dni robocze?

Pytanie 16

Dotyczy Zalacznika nr 5 — Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b

Czy Zamawiajacy wydiuzy czas usuniecia usterek lub wad przedmiotu zaméwienia z 12 godzin do 5
dni roboczych oraz wyrazi zgode na dostarczenie aparatu zastepczego w przypadku naprawy trwajacej

powyzej 7 dni roboczych?

Pytanie 17
Dotyczy Zalacznika nr 5 — Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b

Yo, Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przediuzenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji
w przypadku gdy naprawa trwa powyzej 5 dni roboczych?




Pytanie 18
Dotyczy Zatgeznika nr 5 — Warunki gwarancji | serwisu gwarancyjnego dia Pakietu 4b

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostepnos¢ ustug serwisowych, telefonicznie, 5 dni w tygodniu
w godz. 8.00 - 16.007

Pytanie 19

Dotyczy Zatgcznika nr 5 — Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dia Pakietu 4b

(Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu dotyczacego istotnej awaryjnosci sprzetu
na nastepujacy:

«11zykrotna naprawa tego samego istotnego elementu/podzespotu dostarczonego przedmiotu umowy,
pozwala Zamawiajgcemu na Zadanie wymiany tego elementu na nowy woiny od wad”




dot_postepowania znak ZP 08/2013 — na zakup | dostawe aparatu R1G jezdnego oraz ne zakup i dostawe
aparain USG

Szanowni Panstwo,

Dzialajgc na postawie §36 ust.1 p.7 ustawy PZP z dnia 29.01.2004r z pdZniciszymi zmianami zwracam si¢ o
udzielenie odpowiedzi do Specyfikacyi Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu znak: ZP 08/2013 na
zakuap i dostaweg aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawe aparatu USG. Pytania dotycza zadania nr 2 ~
dostawa aparatu USG:

1. Dot ,STWZ” pkt. 7 Termin realizacii Zamowienia.

" @ Czy biorge pod uwage wymaganic na dostawe aparatu fabrycznie nowego (zatacznik ZAL4R do SIWZ)
Zamawiajacy zaakceptuje dostawe w ciggu 6 tygodni od zawarcia umowy, uruchomienie niezwlocznie
od dostarczenia, nie pdZniej niz w ciggu 3 doi roboczych?

Takie rozwigzanic zagwarantuje, ze aparal usg zostanie skonfigurowany przez producenta w sposob
dedykowany Zamawiajacemu, wynikajacy z SIWZ, 1j. bez nadmiarowych koszidw obcigzajacych
Zamawiajgcego.

2. Dot Wzdrumowy ....” Par.2, pkt 4
Czy w odniesieniu do wymaganego szkolenia Zamawiajacy zaakceptuje nastepujace zasady:
- szkolenie dotyczy zasad eksploatacii i obsiugi urzadzenia,
- szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostarczenia sprzgtu
fub w terminie po tym dniu, w oparciu o uzgodniony harmonogram (szkolenie w innym dniu niz termin
dostarczenia sprzetu nie wstrzymuje formainego odbioru aparatu),
- szkolenie zostanie zorganizowane w aplikacyinych grupach tematycznych (OB/GYN, Obrazowanie
Ogélne i Badanie Naczyi) i obejmie do 10 lekarzy (uzvtkownikdw),
- czas szkolenia dla poszezegdlnyeh grup tematycznych zostanie uzgodniony w zaleznosci od potrzeb,
przy czym nie powinien przekroczyé dwoch spotkan dla grupy w wymiarze do 3 godzin kazde,
- po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca wyda kazdemu uczestnikowi stosowne zaswiadczenie?

Powyzsze zasady maja na celu sprawne przeprowadzenie szkolenia uzytkownikdw, bez niepotrzebnej
dezorganizacji pracy placdwki.

3. Dot ,Wzor umowy ....” Par.4, pkt 2
Czy wobec faktu, Zze obecnie nie mozna precyzyjnie okredli¢ terminu dostawy urzadzenia (procedura
przetargowa w toku) Zamawiajacy zaakceptuje nastgpujace zasady platnosdei:
- platnosé nastapi w trzech rownych ratach, przy czym:
- ostatnia rata do 27 grudnia 2013r,
- druga rata do konca listopada 2013r,
- pierwsza rata do konca paZzdziernika 201317

4. Dot. ,ZAL4B” Tryby pracy aparatu, Anatomiczny M-mode
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wymagania dotyczacego wyposaZenia aparatu w funkcje
Anatomiczny M-mode przez umieszczenie tego wymagania w Kategorii ,Mozliwodc¢ rozbudowy na
dzien skiadania oferty™?




Takie rozwidzanie wydaje sig by¢ uzasadnione w zwigzku fakiem, Ze Anatomiczny M-mode jest
trybem pracy wykorzystywanym wyiacznie przy badaniu echo serca, z wykorzystaniem glowicy
sektorowej, kidrej Zamawiajacy nie wymaga. Przesuniccie tego wymagania do kategorii ,Mozliwosci
rozbudowy...” pozwoli w istotny sposéb obnizyé cene oferty.

5. Dot. ,Zatgcznik nr 57 — Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
Czy w odniesieniu do terminu gwarancji - 24 miesiace na nowy aparat usg Zamawiajgcy wymaga aby
serwis gwarancyiny byl $wiadczony przez krajowy autoryzowany serwis producenta dla zapewnienia
zgodnosc wszystiich wymaganych dziatan z jego zaleceniami?

6. Dot., Zafacznik nr 57 - Warunki gwarancji | serwisu gwarancyjnego
Czy Zamawiajacy w odniesieniu do poszczegdlnych wymagar okreslonych w Zataczniku 5 zaakceptuie
nasigpujace zasady, zblizone do zasad oferowanych w sposéb odpowiedzialny przez wszystkich
wiodacych producentdw sprzetu usg, realizujacych serwis gwarancyjny przez auloryzowane
przedsiawicielstwa;
- warunki 11 2 - bez zmian,
- warunek 3 - do 24 godzin liczac od pierwszego dnia roboczego po zgloszeniu awarii
- warunek 4 — do 5 dni roboczych
- warunek 5 — max. 5 dni roboczych
- warunek 6 i 7 — bez zmian
- warunek 8 — w dni robocze
- warunek 9 — bez zmian
- warunek 10 - Jezeli okres, w ktérym sprzet nie moze byé w pelni uzytkowany przez Zamawiajacego
(liczony od daty zgloszenia awarii, usterki lub wady do jej usuniecia) przekracza 10% okresu
uzytkowania ogdiem (iiczonego od dnia przekazania sprzetu na podstawie protokoiu
zdawczo odbiorczego) z wylaczeniem pierwszych 4 miesiccy eksploatacji?

W przypadku autoryzowanego serwisu producenta, ktérego reprezentujemy, zestaw bezplatnych usiug
serwisowych w okresie gwarancyjnym moze by¢ uzupetniony tzw. zdalnym serwisowaniem (po
podtgczeniu aparatu do sieci internetowe), co w przypadku niektérych awarii znacznie skroci
maksymalny czas serwisu (naprawy) oraz rozstrzygnie watpliwoéci co do obstugi urzadzenia,

Wszystkie powyzsze pytania maja na celu zaoferowanie sprzetu w optymalnej konfiguracji (z mozliwie
najnizsza cena) przy zachowaniu pelnej funkcjonalnosel wymaganej zapisami Zalgeznika 5 do SIWZ i
zagwarantowanie, ze dostarczony sprzet pochodzi z sieci dystrybucyjnej jednego z wiodacych producentdw usg.




Dotyezy:  posigpowania organizowanego w trybie nieograniczonego przetargu na zadanie pn, ,,Zakup j
dostawe aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawe aparatu USG” znak sprawy 7P
08/2013

Na podstawie przepiséw art. 38 ust, 1 Ustawy PZP, prosze o udzielenie wyjasnien, dotyczacych treso
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w podanym ponize] zakresie:

Dotyczy zadania nr 2- ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG

L. Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat USG renomowanego producenta w wiclu

punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajgcy powyzej 32 000 cy-
frowych kanglow przetwarzania?

et @

- Czy Zamawiajaey dopusci do postepowania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyészajacy minimalne wymagania SIWZ posiadsjgey zakres dynamiki do
200 ¢B. Zakyes ten zapewnia prawidiowe przeprowadzanie badan.

- Czy Zamawiajgey dopusei do postgpowania aparat USG renomowanego producenta w wieju
punkiach znacznie przewyzszajaey minimalne wymagania STWZ wazgey wraz z drukarka me-
dyczng cz. b. ponizej 70kg. Wymiary aparatu oraz waga zapewniajg bardzo wysoka tatwogé
przemieszezania, dodatkowo aperat posiada regulacie wysokosci pulpitu sterowniczego co znacz-
nie poprawia wygode pracy,

« Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat USG renomowanegoe producents w wiely
punktach znacznie przewy#szajacy minimalne wymagania STWZ posiadajacy maksymalng czesto-
tliwosé odswiezania do obrazu 2D powyzej 750 obr./s.

W praktyce wartos¢ ta nie przckracza 100 obr./s, )

. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajacy tryb M-mode bez
mozliwosei uzyskania anatomicznego trybu M.

. Cazy Zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajacy wielkos¢ bramki
Dapplerowskiej 0,5 ~ 15 mm. W praktyce minimalna warto$¢ wielkosci bramki wykorzystywana




L0 pormarow przeptywoéw w matych naczyniach wydaje sig byé waznicjsza niz maksyvmalna war-
tosC powyzej 15 mm,

7. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat USG renemowanego producents w wielu
punktach znacznie Przewyzszajacy minimalne wymagania SITWZ, posiadajacy zskres predkosci dla
Diopplera fali ciaglej powvzej 8 m/s?

- 8. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat USG renomoweanego producenta w wielu

, punktach znacznie przewyzszajgcy minimaine wymagania STWZ posiadajacy zakres regulacji kg-
& ta korekcji przeptywu w bramce CW Doppler -+/-70 stopni, W praktyce stosowany jest zakres +/-
60, po przekroczeniu kiérego wysigpujg duze bledv pomiaru.

9. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowaniz aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie Przewyzszajacy minimalne wymagania STWZ posiadajgcy glowice endovagi-
nalng o kacie widzenia powyzej 147 stopni co zapewnia wystarczajacy warto$é przy badaniach te-
go typu?

16. Czy Zamawisjacy dopusei do post¢powania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajacy regulacje uchylno-
sci wigzki Dopplera w sposéb skokowy w zakresie +/-10 stopni?

11. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ, posiadajgcy obrazowanie wrape-
zoidalne +/- 10 stopni?

12, Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajacy raporty dla kazdego
rodzaju i trybu badania mogace zawieraé wlasne komentarze uzytkownika bez mozliwoéci doda-
wania obrazéw. Do aparatu podtaczona Jjest medyczna drukarka zapewniajgea wydruk obrazow.

13. Czy Zamawiajacy dopusei do postepowania aparat USG renomowanego producentz w wiety
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajacy zigeze sieci LAN do
potaczenia z siecig DICOM, bez mozliwosci zdalnego serwisu?

14, Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat USG renomowanego producenta w wielu
punktach znacznie przewyzszajacy minimalne wymagania SIWZ posiadajgcy przycisk szybkiego
dostgpu (na klawiaturze) do podstawowych pomiaréw potozniczych BPD, AC, FL, CRL, GS, bez:
AC, PL, AFI, GSD, OFD, Jednoczegnie proszg o wyjasnienie czy nie nastgpila pomytka przy
skrécie PL, zapewne chodzito o FL.

Proszg o pozytywns odpowiedz, ktéra pozwoli pozyskaé oferty na najnowaczedniejszy sprzet PO niz-
szej cenie.




Dotyezy przetargu nieograniczonego na. zakup | dostawe opratu RTG jexdnego orez na rakup i
dostawe aparatu USG, znak sprawa: ZP 08/2013,

Z uwagi ns watpHwodct dotyczace tredci SIWZ prosimy o udzielenle odpowiedzi na nastepujace
pytania:

3 1. Prosimy o wyratenie zgody na wprowadzenie do projekty umowy zapisu ¢ moliwadei
2 e postawienla zobowlazania wynikajacego : ninigjszej umowy w  stan natychmiastowe;j
wymagainoscl w przypadku nierealizowania tobowigzarh wynikajacych 2 dostawy prze;
Zamawiajgcego. W razie zgody, proponawany zapls umowny § bedzie miat nastepujsce
brzmienie: .

WStromy ustalafg, , e opdinienie w zaptacie catoscl bqdf czesci ktorejkolwiek  roty
przekraczafgee 30 dni skutkowad bedzie powstanlem po stronie Sprzedajgcego prowe do
postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowe] wymagainoéci oroz 2qdania zaptoty cafotc
nlesptaconej ceny”

Jlezeli Zamawiajqcy zachce wprowadzi¢ inny niz 30 dniowy termin wspomnlany powyiej, prosimy
0 jego wskazanie.

3. Prosimy Zamawiajacego o podanie liczby posiadanych t8iek na konlec 2012r.

4, Prosimy o udostepnienie Wykonawcom na stronie Internetowe] Zamawiajgeege rachunky
wynikow/bifansu za dwa ostatnie lata i okres biezgcy.

5. Proslmy o potwierdzenie, e druga rata platna bedzie na koniec miesigca nastepujacego po dacle
ptatnodcl plerwszej raty.

6. Prosimy ¢ dodanie do wzoru umowy w §10 ustep 4 zapisu: ,Z chwily podpisanls przez Strony
protokoiu zdawczo-odbiorczego, na  Kupujgcym spoczywa odpowiedzialnodd za wszelkie
uszkodzenta przedmiotu zamdwienia”,

7. Prosimy Zamawiajacego o wprowadzenle do wzoru umowy odsetek za opdinienia w
platnosclach w wysokoéci 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie wigcej niz stopa odsetek
maksymalnych.

8. Prosimy Zamawiajacego o wykreslenie zapisu §7 punkt 2 wzoru umowy: ,{..) co nie pozbawia
Zamawlafqcego prawa do ich potracenta z wierzytelnoéci Wykonawey”.

9. Majac na wagledzie miarkowante kar umownych prosimy Zamamwiajgcego o ograniczenie
wysokosci kary opisane] w §9 ustep 2 do wysokosci 5% wartodel umowy. Jednoczeénie zgodnie
z zasadg ronoécl stron umowy, prosimy o wprowadzenie zaplsu odno$nie kary umowne;j
obciazajacej Zamawiajjcego za odstypienie od umowy przez Wykonawce z przyezyn zaleznych
od Zamawiajgcego w analogicznej wysokosci.




10.W zwigzku z brakiem w przedioionym do SIWZ projekcle umowy jakichkolwiek zabezpieczed dla
terminowej splaty zobowigzas wynikajacych z realizacji przedmlotowego zamdéwienia prosimy o
wyrazenie zgody na wprowadzenie do umowy odpowiedniego zaplsu:

N zabezpieczenie sptaty wierzyteinosci Zamawiajgey ustanow! na reecs Wykonawcy zastow

refastrowy  ng , czego  dowodem bedzie prowomocne

postanaowienie Sqdu Rejonowego w Krajowego Rejestru Zastowow. Brok
ustanowienio zastawu refestrowege uprawnio Wykonawce do wypowledzenia umowy.”

Prosimy o wyraienie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecr podmiotu

finansujgcego co przyczyni sie do obnizenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjnogc!

postepowsania.

, 11, W przypadku odpowiedzi odmowne) na powyisze pytanie prosimy o moiliwodé wprowadzenis

4 do wzory umowy zapisu dotyczacego zabezpieczenia dla terminowe} splaty zobowigzan

i @ wynikajgcych z realizacji przedmictowego zaméwienis w formie iMego zabezpieczenic w
postaci weksla in blanco:
»NO zabezpieczenle splaty wierzytelnoici Zamawiajgey wystawla | prezekazuje w dniv zowarcic
umowy do rgk Wykonawcy wekse! wiasny in blonco oraz zobowlqauje sic do jego zapfoly
zgodnie ¢ deklaracly weksiowq stanowiqeq zatqeznik do ninfejszej umowy i przepiscmi prowy
wekslowego”,

12. Prasimy o zmiang zapisu §8 umowy i nadonie mu brzmienia:” Strony moga dochodzié nz
zasadach ogéinych odszkodowania przewysszajacego kary umowne.”

13. Prosimy o zmiane zapisu § 12 umowy i nadanie mu brzmienia #Wykonawcy nie stuiy
prawo zbycia bez plsemnego powiadomienia  Zamawiajacego wierzytelnosc
wynikajgcych zreallzac! niniejszej umowy.”

i4. Prosimy © zmiane zapisu zdania drugiego §11 poprzez nadanie mu brzmienla:
"Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wynlklych na tle realizacji niniejszel umowy jest
sad powszechny wiasciwy miejscowo dia siedziby Wykonawey”.

i




Znak sprawy: ZP 08/2013

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1. Zwracamy sig do Zamawiajgcego o z wnioskiém o udzieienie
odpowiedzi na nastepujace pytania dotyczgce tresci specyfikacii istotnych warunkéw Zamdwienia:
Zadanie 1

dot. Zatgczniki nr 4 Aoraz 5 do SIWZ.

Zamawiajgcy okreéla warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla catosci przedmiotu zamowienia
(zadanie nr 1 2) w zataczniku nr 5 do SIWZ oraz dla aparatu RTG jezdnego (zadanie nr 1} w zafgczniku
nr 4A. 7 uwagi na rozbieinoéc wymagan w obu zatacznikach prosimy o ujednolicenie zapisdéw z
uwzglednieniem nastepujacych pytaii:

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie warunkéw gwarancji i serwisu gwarancyjnego w
ktérych czas rozpoczecia prac naprawczych od chwili zgtoszenia awarii bedzie wynosit do 48 godzin w
dni robocze?

Pytanie 2. Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie warunkéw gwaranciji i serwisu gwarancyjnego w
ktorych maksymalny czas usunigcia usterek fub wad przedmiotu zamdwienia (aparat RTG) lub
dostarczenia sprzetu réwnowaznego na okres naprawy od czasu rozpoczecia prac naprawczych
bedzie wynosit do 48 godzin w dni robocze?

Pytanie 3. Czy ,max 2 dni” wymagane jako graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu
ktérego okres trwania gwarangji przedtuza sie o czas przerwy w ekspioatacji odnosi sie zgodnie z
wymaganiami innych zamawiajacych do dni roboczych?




Komentarz: Pragniemy zwrocié uwage, ze obecne wymogi zawarte w zatgczniku nr 5 sg nazbyt
rygorystyczne | mogg powodowaé, ie zaden z potencjalnych Wykonawcow nie ztoly oferty
przetargowej lub koszty konieczne do uwzglednienia przy kalkulacji cen przetargowych bedy
niewspétmierne do korzyéci jakie tak stanowcze wymagania moga przynies¢ Zamawiajacemu,
Przyktadowo obowigzek usuniecia usterek w terminie do 12 godrzin od momentu ich zgtoszenia jest
przy jednoczesnym wymaganiu czasu rozpoczecia prac naprawczych (rowniez do 12 godzin od chwili
zgtoszenia awarii) praktycznie niemozliwy do spetnienia bez posiadania wykwalifikowanego inzyniera
z natychmiastowym dostgpem do wszelkich czeéci zamiennych w siedzibie Zamawiajgcego.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi.




