wAMBULANSE 2016”7 znak sprawy: ZP 06/2016

Pismo Zamawiajqcego w foku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie Przetargu Nieograniczonego,
oznaczonego prrez Zamawiajqcego nakiem: ZP 06/2016

Przedmiot zamoéwienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego
Zaktadu opieki Zdrowotnej w Nowym Miescie nad Pilicg Dwoch fabrycznie nowych (rok
produkcji 2016) ambulansow typu C.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1.
Dot. pkt 9 SIWZ

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci nosze glowne renomowanego europejskiego
producenta, ktore spelniaja europejskie i polskie normy PN EN 1789 i PN EN 1865 i ich najnowsze
aktualizacje?

Odpowied?:
Zamawiajgcy dopuszcza..

Pytanie nr 2:
Dot. pkt 4 SIWZ

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznodci ssak sieciowo - akumulatorowy
wyposazony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz z doczepiang od przodu ssaka torebke na
akcesoria?

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 3:
Dot. pkt 3 SIWZ.:

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznoscei defibrylator zasilany 12 V DC bezposrednio
z uchwytu zainstalowanym w ambulansic. Takie rozwiazanie powoduje ladowanie baterii
defibrylatora przy kazdym wpigciu urzadzenia w uchwyt i nie ma koniecznoséci posiadania odrebnej
tadowarki 220/230 V AC.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4:
dot. pkt 7 SIWZ.:

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosei defibrylator dwufazowy charakteryzujacy
si¢ ksztaltem prostokatnym fali defibrylacji zgodnym z wytycznymi ERC 2015 w zakresie 2-200J.

Odpowied?:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 5:
dot. pkt 13 SIWZ:




Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzic rownowaznosci defibrylator, w ktorym wyjsciowe natezenie
pradu podczas przeprowadzania stymulacji przez skornej wynosi 0-150 mA. Z punkiu
terapeutycznego jest do zakres wystarczajacy do przeprowadzenia procedury stymulacji przez
skorne;j.

Odpowied;:
Zamawiajacy nte dopuszcza.

Pytanie nr 6:
dot. pkt 16 SIWZ:Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznoscei defibrylator

wyposazony w modut NIBP z zakresem:
» skurczowe 40-250
e rozkurczowe 20-200
e Srednie 26-200

Odpowied?:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 7;
dot. pkt 23 SIWZ:

5.Czy Zamawiajacy dopuscl na zasadzie rdwnowaznosci defibrylator wyposazony w modem GSM
dajacy mozliwosé¢ teletransmisji 12 odprowadzeni-owego EKG na zdefiniowane adresy e-mailowe,
bez koniecznosci budowania stacji odbiorczych co przekiada si¢ rowniez na koszty eksploatacji.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiajacy wymaga aby na eckranie gléwnym byla mozliwos$é podgladu 6

odprowadzen EKG? Takie rozwigzanie znaczaco wplywa na decyzje diagnostyczne i ma wplyw na
szybkos¢ podjetych dziatan medycznych czynnosci ratunkowych

Odpowiedi:
Zamawiajacy wymaga aby na ekranie byly wyswietlane co najmniej 3 krzywe EKG.

Pytanie nr 9:
dot. Pkt 5

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznos$ci respirator reanimacyjno — transportowy o
zasilaniu pneumatyczno - akumulatorowym, wyposazony w ekran o przekatnej 5 cali, tryby IPPV,
SIMV, RSIL, CPAP, CPR, dostarczany w ochronnej obudowie mieszczacej respirator, butle 21 02,
reduktor, przewdd pacjenta z zaworem do sterylizacji, torebkg na akcesoria, ptucem testowym,
dodatkowym przewodem cis’nieniowm umozliwiajacym podiaczenie respiratora do zewnetrznego
zrodla 02, mocowaniem $ciennym z ladowaniem respiratora bezposredmo po  wpigciu,
spelniajacym wymagania normy PN EN 1789?

Odpowied?:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Za Zamawiajacego:
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