znak sprawy: ZP 6/2017

Pismo Zamawiajgcego w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego
w trybie Przetargu Nieograniczonego,
oznaczonego przez Zamawiajgcego znakiem: ZP 6/2017

Przedmiot zamowienia stanowi: ,Poprawa Infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zakladu opieki Zdrowotnej w Nowym Mie$cie nad Pilicg”.

Pvtania i odpowiedzi I

Pytanie nr 1.
Zadanie nr 4 - dot. pkt. II. 6

Czy Zamawiajgcy poprawi oczywista pomytke w pkt. II ppkt. 6 ,,Zakres obrotu lampy woké}l osi
pionowej” poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Spos6b oceny” zapisu:

»> 3600 — 5 pkt; <360 0-0 pkt.”

na: ,, Wyzsza niz wymagana - 5 pkt; warto$¢ wymagana — 0 pkt.” ?

Odpowied?:
Tak Zamawiajacy poprawia omylke na "Wyzsza niz wymagana — 5 pkt; wartos§é
wymagana -0 pkt"

Pytanie nr 2:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. III. 6

Czy Zamawiajgcy poprawi oczywistg pomytke w pkt. III ppkt.6 ,,Pojemnoséé cieplna anody”
poprzez  skorygowanie =~ w  kolumnie ,,Sposéb  oceny” znaku  matematycznego
»<" 400 kHU na ,,<” 400 kHU- 0 pkt. ?

Odpowieds:
Tak Zamawiajgcy zmienia zapis na ,,<” 400 KHU- 0 pkt.

Pytanie nr 3:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. III. 7

Czy Zamawiajgcy poprawi oczywista pomylke w pkt. III ppkt. 7 ,,Szybko$é chlodzenia
anody” poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Sposéb oceny” znaku matematycznego
»<" 135 kHU/min na ,,<” 135 kHU/min - 0 pkt. ?

Odpowied?:
Tak Zamawiajacy zmienia zapis na ,,<” 135 kHU/min - 0 pkt.

Pytanie nr 4:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. VL. 5

Czy Zamawiajacy poprawi oczywistg pomytke w pkt. VI ppkt 5 ,,Zakres ruchu wzdhuznego blatu”
poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Sposéb oceny™ znaku matematycznego
»<" 110 cm na ,,<” 110 em - 0 pkt. ?

Odpowied?:



Tak Zamawiajacy zmienia zapis na ,,<” 110 cm - 0 pkt.

Pytanie nr 5:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. VI. 11

Czy Zamawiajgcy poprawi oczywista pomylke w pkt. VI ppkt. 11 ,,Pochianialnoéé blatu -
ekwiwalent” poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Spos6b oceny” znaku matematycznego
»> 0,7mmAl na ,>" 0,7mmAl — 0 pkt. ?

Odpowied;:
Tak Zamawiajacy zmienia zapis na ,,>” 0,7mmAl - 0 pkt.

Pytanie nr 6:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. VII. 4

Czy Zamawiajgcy poprawi oczywista pomylke w pkt. VII ppkt. 4 »Rozmiary piksela”
poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Sposob oceny” znaku matematycznego
»=>" 125 pmna ,,>” 125um — 0 pkt. ?

Odpowied?:
Tak Zamawiajacy zmienia zapis na ,,>” 125um - 0 pkt.

Pytanie nr 7:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. VIII, 3

Czy Zamawiajacy poprawi oczywista pomytke w pkt. VIII ppkt. 3 ,,Rozdzielczo$é detektora

(piksele)” poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Sposéb oceny” znaku matematycznego
»<" 9142960 na,,<”9.142 960 — 0 pkt.?

Odpowied::
Tak Zamawiajacy zmienia zapis na ,,<” 9.142 960 — 0 pkt.

Pytanie nr 8:
Zadanie nr 4 -dot. pkt. VIII. 4

Czy Zamawiajacy poprawi oczywista pomylke w pkt. VIII ppkt. 4 , Rozdzielczosé detektora
(piksele)” poprzez skorygowanie zapisu w kolumnie ,,Sposéb oceny” na:

»< 125 pm-5 pkt.

»> 125um — 0 pkt.”

(tak jak w pkt. VII pkt.4) ?

Odpowied?:
Tak Zamawiajacy zmienia zapis na: ,,< 125 pm-5 pkt. ,,> 125pm - 0 pkt.”

Pytanie nr 9:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. VIIIL. 7

Czy Zamawiajacy poprawi oczywista pomytke w pkt. VIII ppkt. 7 ,,Pojemno$¢ akumulatora”
poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Sposéb oceny” znaku matematycznego
»<" 300 ekspozycji na ,,<” 300 ekspozycji - 0 pkt. ?

Odpowiedi:
Tak Zamawiajacy zmienia zapis na ,,<” 300 ekspozycji - 0 pkt.

Pytanie nr 10:
Zadanie nr 4 - dot. pkt. VIII. 8

Czy Zamawiajacy poprawi oczywista pomytke w pkt. VIII ppkt. 8 ,,DQE dla jednej pary linii/mm”



poprzez skorygowanie w kolumnie ,,Sposéb oceny” znaku matematycznego
»<7 58 % na ,,<” 58 % - 0 pkt. ?

Odpowied?:
Tak Zamawiajgcy zmienia zapis na ,,<” 58 % - 0 pkt.

Pytanie nr 11:
Dotyczy: zatgcznika nr 5 — Wz6r umowy dla zadanianr 1,2 i 4

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia objetego zadaniem nr 4, Wykonawca zobowigzany jest
do dostawy aparatu RTG cyfrowego z zawieszeniem sufitowym — 1 szt. (opisanego w zal. nr 1 dla
zad. 4) wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych, instalacyjnych , montazowych i demontazowych
(opisanych w zal. nr 2 dla zad. 4).

Zgodnie z dokumentacjg przetargows udostgpniona przez Zamawiajacego, dla ww. zadania nr 4
obowigzuje projekt umowy stanowigcy zatgcznik nr 5 (ten sam, ktéry obowiazuje dla zadania nr 1 —
przystosowanie pomieszczeni bloku operacyjnego poprzez zachowanie ciggéw komunikacyjnych
oraz zadania nr 2 — utworzenie pracowni endoskopowej z wyposazeniem).

Zgodnie z par. 2 ww. Umowy ZP 6/2017 (dla zad. 1,2,4) przedmiotem umowy jest:

»»(-..) zaadaptowanie pomieszczen pod pracownie oraz zakup sprzetu medycznego:

a) wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejagcego budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu,
b) przebudowa oraz budowa sieci zewnetrznych i wewngtrznych oraz instalacji niezbednych do

funkcjonowania obiektu, w tym takze przylaczy, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instalacjami
wynikajacymi z uzyskanych odstgpstw od obowigzujacych przepisow,

c) zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania jak
i wykonawstwa,

d) dostawy niezbednego Sprzetu wraz z jego instalacjg i uruchomieniem,

e) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleni, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych
przez prawo niezbgdnych do pelnego wykonania Umowy i poniesienia kosztéw ich uzyskania,

) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy

oraz innych pozwolefi wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i jego
uzytkowania,

g) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i
informacji niezbednych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacja $rodkéw trwalych — z
jednoczesnym sklasyfikowaniem tych $rodkéw w formie odrebnego zestawienia,

h) przekazanie obiektu Zamawiajacemu do uzytkowania.”

W zwiazku z tym, ze przedmiot umowy ZP 6/2017 jest rozbiezny z opisem zadania nr 4, czy
Zamawiajacy zalaczy do dokumentacji przetargowej projekt umowy, ktoérego tres¢ bedzie
adekwatna do zakresu przedmiotu umowy opisanego dla zadania nr 4 i tym samym umozliwili
Wykonawey zdolnemu do realizacji zaméwienia przystapienie do przedmiotowego post¢powania ?

Odpowied?:
Zamawiajacy zalacza nowy wzér umowy.

Pytanie 12:

. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajacy wymaga wykonania zaméwienia do 18 grudnia
2017.
Zgodnie z Zal. 5 cz. 3 (aparat USG) — wzér umowy, Zamawiajacy wymaga dostarczenia aparatu
USG do 18 grudnia 2017, natomiast uruchomienia w ciagu 3 dni od jego dostarczenia.

Dostawa aparatu rtg cyfrowego z zawieszeniem sufitowym jest procesem logistycznie znacznie
bardziej ztozonym, a wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia, montaz i uruchomienie
systemu rtg, wykonanie testow odbiorczych i specjalistycznych, niezbednych projektow wymaga



nieporownywalnie wigkszego nakltadu czasu i pracy, niz aparatu USG.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, czy pod pojeciem realizacji dostawy zadania nr
4 - aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym Zamawiajacy rozumie dostawe do 18
grudnia 2017 (tak jak w przypadku zadania nr 3 — USG), zakonczong podpisaniem protokotu
odbioru, stanowigcego postawg do wystawienia faktury, natomiast pod pojeciem odbioru
koncowego instalacje i uruchomienie aparatu RTG oraz zakofczenie adaptacji pomieszcezen do 31
stycznia 2018 ?

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisem we wzorze umowy w par. 2 ust 2: Wykonawca uruchomi
dostarczony sprze¢t do prawidlowej pracy niezwlocznie po jego dostarczeniu, nie pézniej
jednak niz do 18.12.2017 r.

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 3 Aparat USG Cyfrowy: dotyczy punktu 7 ,,Regulowana wysoko$¢ panelu
sterowania min. 20 cm”
Czy zamawiajacy dopusci do udzialu w postgpowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny
renomowanej firmy posiadajacy regulowang wysoko$¢ panelu sterowania wynoszacg 19 cm.

Odpowied?:
Tak Zamawiajacy dopuszeza regulowang wysoko$é panelu sterowania wynoszgcg min
19 cm.

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 3 Aparat USG Cyfrowy dotyczy punktu 97 ,,Oprogramowanie aparatu w jezyku
polskim”
Czy zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny
renomowanej firmy posiadajacy instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz mozliwo$é tworzenia
wiasnych presetow z nazewnictwem w jezyku polskim?

Odpowied;:
Tak dopuszcza instrukcje obslugi w jezyku polskim oraz mozliwo$é tworzenia
wlasnych presetéw z nazewnictwem w jezyku polskim.

Pytanie nr 15:

Dotyczy warunkéw gwarancji i serwisu gwarancyjnego — Zadanie nr 3 Aparat USG
Cyfrowy: dotyczy warunkéw gwarancji (brak numeracji) ,,Czas reakcji od chwili zgloszenia awarii”
Zwracamy si¢ z prosba o wydhuzenie czasu na podjecie reakcji od chwili zgloszenia awarii do 24
godzin w dni robocze.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 16:

Dotyczy warunkéw gwarancji i serwisu gwarancyjnego — Zadanie nr 3 Aparat USG
Cyfrowy: ,,Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu ktérego okres gwarancji
przedhuza sig o czas przerwy w eksploatacji”

Zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie granicznego czasu naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu
ktorego okres gwarancji przedhuza sig o czas przerwy w eksploatacji do 5 dni.

Odpowied?:
Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie granicznego czasu naprawy gwarancyjnej, po



przekroczeniu ktérego okres gwarancji przedluza si¢ o czas przerwy w eksploatacji do 5 dni.

Pytanie nr 17:

Dotyczy zadania nr 3, zatacznik nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
APARATU DO ZNIECZULANIA OGOLNEGO SZT 1
AD. 22. Czy Zamawiajacy dopusci aparat do znieczulania z obejsciem tlenowym (bypass tlenowy)
0 wydajnosci od 35 do 50 I/min w zaleznosci od cisnienia zasilania w tlen?

Odpowied::
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 18:
AD. 65. Czy Zamawiajacy zmodyfikuje punktacje przyznajgc dodatkowe punkty techniczne dla

aparatow z ekranem powyzej 12,1 cala? Punktowanie ekranéw wiekszych niz 12 cali nie ma sensu z
tego wzgledu, ze rzeczywisty rozmiar ekrandéw 12 calowych wynosi 12,1 cala.

Odpowied?:
Nie .Pozostaje przy zapisie SIWZ

Pytanie nr 19:
Ad.68. Czy Zamawiajacy dopusci aparat do znieczulania z obshugg respiratora za pomoca ekranu

dotykowego i wysuwanej ptytki dotykowe;j?

Odpowied;:
Nie .Pozostaje przy zapisie SIWZ

Pytanie nr 20:
Ad. 711 122. Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia jednego parownika do izofluranu?

Odpowied?:
Zamawiajacy modyfikuje zapis pkt 122 ,, W zestawie parownik do sevofluranu szt 17

Pytanie nr 21:

Ad. 119. Czy Zamawiajacy dopusci monitor z oprogramowaniem BOA, umozliwiajgcym graficzne
przedstawienie reakcji pacjenta na bodZzce bélowe oraz z pomiarem ciénienia inwazyjnego w
zakresie od -50 do 300 mmHg ? Szerszy zakres pomiarowy nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowieds:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 22:
Ad. 121. Czy Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty techniczne za mozliwosé uzycia modutu do
pomiaru NMT zaréwno w aparacie do znieczulania jak i w monitorze? Takie rozwigzanie dostarcza

dodatkowych mozliwosci funkcjonalnych i umozliwia elastyczne konfigurowanie monitora i
aparatu?

Odpowied?:
Nie .Pozostaje przy zapisie STWZ

Pytanie nr 23:
Dotyczy zadania nr 3.

Prosimy o wydzielenie aparatu do znieczulania do osobnego pakietu. Umozliwi to nam zlozenie



konkurencyjnej i korzystnej cenowo oferty.

Odpowied;:
Zamawiajacy podzielil zadanie nr 3 na cz¢$¢ 3a i 3b. Skutkuje to tym, iz mozna zlozy¢é

ofert¢ na jedng czesé.

Pytanie nr 24:

Dotyczy zapiséw wzoru umowy — zat. Nr 5 ¢z, 3

Ad. § 7 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej z tytutu niedostarczenia przedmiotu
umowy w terminie do 0,2% warto$ci przedmiotu umowy za kazdy dzief zwloki?

Odpowied;:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Za Zamawiajacego:




