SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM MIESCIE NAD PILICA

DEKRA J

Dotyczy: przetarg nieograniczony na ,,Drobny Sprze¢t Medyczny”, znak sprawy ZP/2/2020

Zadanie 1, pozycja 2

Czy zamawiajacy dopusci basen sanitarny wykonany z tworzywa sztucznego, ktéry mozna sterylizowaé
w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprezonej pary
wodnej w temperaturze 126°C. Mozna go my¢ i dezynfekowaé powszechnie uzywanymi do tego celu
$rodkami?

Odp.: Basen do wskazanej myjni dezynfekatora musi posiadaé przede wszystkim krétki uchwyt
by zmiescil si¢ w myjni.

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci butelke do diugotrwatego odsysania ran z jednym oczkowym uchwytem do
zamocowania?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci butelke do dlugotrwalego odsysania ran o pojemnosci 250ml1?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik do odsysania, dostgpny w rozmiarach CH 6 — 10 (dlugo$é 400mm)
oraz CH 12 — 24 (dtugosé¢ 600mm)?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 10
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik urologiczny Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu (EO)?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 10
Czy zamawiajgcy dopusci cewnik urologiczny Foley’a z plastikowg zastawka?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11
Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik urologiczny Foley’a 100% silikon z plastikowa zastawka?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik urologiczny Foley’a 100% silikon, z balonem o pojemnosci 5-10ml
lub 30ml1?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 12
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik urologiczny Tiamann o powierzchni standardowej, przezroczysty?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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Zadanie nr 1, pozycja 14
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik urologiczny Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczysty?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie or 1, pozycja 20

Czy Zamawiajacy dopusci dren T-Kehr wykonany w 100% z silikonu medycznego, o dhugosci ramion
18/45cm?

Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiajgcy dopusci dren Redon z pojedynczym czytnikiem glebokosci (5 cm od zakoficzenia
perforacji), zamiast cyfrowej podziatki glebokosci, perforacja na dugosci 14-15cm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy elektrostatyczno-mechaniczny z ptaska membrang filtrujaca,
o przestrzeni martwej 55ml, o oporze przeptywu ok. 3,3cm H20 przy przeplywie 60l/min, jak
dotychczas stosowany w Paristwa placowce?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydziclenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 29
Czy Zamawiajacy dopusci igte do nakiug ledzwiowych 18G x 90mm lub 22G x 40mm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 31

Czy zamawiajacy dopusci bezpieczne igly iniekcyjne pakowane po 50 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem na ilo$¢ zamawianych opakowan (10 opakowar)?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 32

Czy zamawiajacy dopusci igle iniekcyjng typu Motylek pakowang pojedynczo w opakowaniach
zbiorczych po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza z ewentualnym zwigkszeniem do 300 szt.

Zadanie nr 1, pozycja 34
Czy zamawiajacy dopusci igle do pobierania lekéw z fiolek, tgpa, Scieta pod katem 40 stopni?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 39
Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki pakowane 2’90 szt. z przeliczeniem ilosci na 67 opakowan?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 43
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Czy zamawiajacy dopusci koreczki do zamykania kaniul pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem 52
opakowania?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 47
Czy Zamawiajacy dopusci lusterko o $rednicy 19mm?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 54
Czy zamawiajacy dopusci spodenki do kolonoskopi w kolorze granatowym?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 55
Czy Zamawiajacy dopusci maski w opakowaniach folia-papier i dtugosci drenu 210 cm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 56
Czy Zamawiajacy dopusci maski w opakowaniach folia-papier i dtugosci drenu 210 cm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiajacy dopusci maski z nebulizatorem o pojemnosci 8ml, drenem o dtugosci 210cm, w
opakowaniach folia-papier?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 62

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do wielokrotnego aspirowania plynéw i lekéw z filtrem powietrza
1,2 pm oraz filtrem czasteczkowym 5 pm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 63

Czy zamawiajgcy dopusdci nakluwacz do palca, jednorazowy w rozmiarach 1,8 mm oraz 24 mm z
pominigciem rozmiaru 1,5 mm?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 72
Czy Zamawiajacy dopusci papier do defibrylatora LifePack 11 w rolce o wymiarach 108mm x 23m?

Odp.: Zamawiajacy nie dopusci papieru o tych wymiarach, poniewaz rozmiar wskazany przez
producenta to 106,5mm x25m.

Zadanie nr 1, pozycja 76
Czy zamawiajacy dopusci papier do KTG o wymiarach 151x90x150?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 77
Czy Zamawiajacy dopusci oryginalny papier do USG Mitsubishi K-65 110mm x 20m?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.
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Zadanie nr 1, pozycja 80
Czy Zamawiajacy dopusci pensete anatomiczng, wykonang z polipropylenu (PP), o dtugosci 13¢m?

Zadanie nr 1, pozycja 81
Czy Zamawiajacy dopusci utrwalacz cytologiczny o pojemnosci 200ml przeliczeniem ilosci na 4 szt.?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 84
Czy Zamawiajacy dopusci podkiad papierowy w rolce perforowany co 37,5cm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 89

Czy zamawiajacy dopusci pojemnik na mocz (kaczka meska) wykonany z tworzywa sztucznego, ktory
mozna dezynfekowaé i sterylizowaé w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w
autoklawie w atmosferze sprezonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Mozna go my¢ i dezynfekowac
powszechnie uzywanymi do tego celu srodkami?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 90

Czy zamawiajacy dopusci pojemnik (s16j) do dobowej zbiérki moczu ktéry mozna dezynfekowac i
sterylizowaé w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze
sprezonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Mozna go my¢ i dezynfekowa¢ powszechnie uzywanymi
do tego celu srodkami.

Odp.: Zamawiajacy depuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 96
Czy zamawiajacy dopusci prze$cieradio o chtonnosci 140ml1?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nor 1, pozycja 97

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi TS z komorg kroplowg o diugosci catkowitej
95 mm, dugosé czesci przezroczystej 90 mm oraz czgsci matowej 5 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 98

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw typu IS z komorg kroplowg o dlugosci
czesci przezroczystej 55 mm oraz czgsci matowej 5 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 109-110
Czy zamawiajacy dopusci serwete ochronng sterylng?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 109-110
Czy zamawiajacy dopusci serwetg ochronna wykonang z dwuwarstwowego laminatu?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 110
Czy zamawiajgcy dopusci serwete w rozmiarze 45x45cm?
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Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114a
Czy zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczgsciowa o poj. 2 ml rozszerzona do 2,2 m1?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114b
Czy zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczesciowa o poj.5 ml rozszerzong do 5,5 ml?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114¢
Czy zamawiajacy dopusci strzykawke dwuczesciowa o poj.10 ml rozszerzong do 11 ml1?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114d

Czy zamawiajgcy dopusci strzykawke dwuczesciowa o poj.20 ml rozszerzong do 22 ml, pakowang po
50 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 115

Czy zamawiajacy dopusci strzykawke do tuberkuliny 1 ml, skalowana co 0,05 ml z dotaczong iglg 0,45
X 13 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 118

Czy Zamawiajacy dopusei strzykawki cewnikowe 50/60ml z pojedyncza skalg pomiarows, bez
dodatkowego tgcznika Luer?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 119
Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki cewnikowe 100ml z pojedyncza skala pomiarowg?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 123

Czy Zamawiajacy dopusci szkietka w rozmiarze 76 x 26 x 1mm ze szlifowanymi brzegami z matowym
polem do opisu?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 123
Czy Zamawiajacy dopusci szkietka w rozmiarze 76 x 25mm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 131b
Czy Zamawiajacy dopusci torebki w rozmiarze 140 x 250cm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 131¢
Czy Zamawiajacy dopusci torebki w rozmiarze 140 x 330cm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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Zadanie nr 1, pozycja 131d
Czy Zamawiajgcy dopusci torebki w rozmiarze 190 x 330cm?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 134

Zwracamy si¢ z prosbg o wydzielenie wyzej wymienionej pozycji, co umozliwi zlozenie bardziej
konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiajacy nie wydzieli pozycji.

Zadanie nr 1, pozycja 135

Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie wyzej wymienionych pozycji, co umozliwi zlozenie bardziej
konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiajacy nie wydzieli pozycji.

Zadanie nr 1, pozycja 142

Czy zamawiajacy dopuéci wzierniki uszne jednorazowe pakowane po 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilosci?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 150

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do punkcji optucnej zawierajacy trio igiet w rozmiarach 14, 16 1 19G,
o dtugosci 80mm?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza,

Zadanie nr 1, pozycja 153
Czy Zamawiajacy dopusci zglebnik Sengstakena o dhugosci 85¢cm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 157
Czy Zamawiajacy dopusci zel o pojemnosci Sml, z przeliczeniem ilosci na 360 opakowan?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 1
Czy zamawiajacy dopusci igly podpajgczynéwkowe 22 G bez prowadnicy?
Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 4
Czy zamawiajacy dopusci igle podpajeczynéwkowsa diuga 120 mm 25 G z prowadnica ?
Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 5

Czy zamawiajacy dopusci maski krtaniowe silikonowe w ktorych rozmiar rurki i maksymalna objgtos¢
mankietu oznaczone sa na korpusie?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 7
Czy zamawiajgcy dopusci obwod oddechowy podstawowy, 22mm dtugos¢ 1,6m?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza,
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Zadanie nr 2, pozycja 8

Czy zamawiajacy dopusci obwod oddechowy z rozciagliwym z workiem o pojemnosci 3 litréw i
rozciggliwych ramionach o dhigosci maksymalnej 160cm oraz podatkowa rozciagliwg trzecia rurg o
dugosei 100 cm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych o $rednicy 2,0 mm i dlugosci roboczej
250+5 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 10

Czy zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych o érednicy 3,3 mm i diugosci roboczej
350+5 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 11

Czy zamawiajacy dopusci prowadnicg do rurek intubacyjnych o $rednicy 4,7 mm i dtugosci roboczej
3555 mm?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 14
Czy zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne bez mankietu wykonane z elastycznego PVC?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 18

Czy zamawiajacy dopusci rurki ustno-gardlowe Guedela jednorazowe w rozmiarach 40 mm; 50 mm;
60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm ?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza.
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